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Kwalifikacja 

 

 

Zagrożenia jednostki organizacyjnej Centermed  Warszawa  ul Waryńskiego 10 a    

00-630 Warszawa  związanej z stosowaniem aparatów rentgenowskich do celów 

diagnostyki medycznej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się   

do III kategorii zgodnie z zał. Nr 5 Ustawy Prawo Atomowe.  

W pracownia rentgenowskiej, w której zainstalowany jest  cyfrowy, stacjonarny 

aparat rentgenowski Brivo DRF znajduje się na drugim piętrze. 

Decyzję nr 26/2012 z dnia  dn. 12.01.2012roku zgoda na uruchomienie pracowni 

wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.  

Decyzja nr 25/2012 z dnia 12.01.2012 na uruchomienie i stosowanie aparatu 

rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej wydał   Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Warszawie. 



Decyzja nr DE OHR/01993/2019 z dnia 13.08.2019 roku Mazowiecki Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny  wyraża zgodę na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych 

 

 Aparat zainstalowany  jest zgodnie z: 

• rzutami z projektów pracowni rentgenowskich wraz z obliczeniem osłon 

stałych przed promieniowaniem X.  

• Pomiary dozymetryczne wykonano dla  wszystkich osłon stałych wokół 

aparatów  rentgenowskich. 

• Wyniki pomiarów wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i 

drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego; 

•  Nie doszło do ubytków w osłonach stałych. 

• Osłony stałe zabezpieczają osoby z ogółu ludności przebywających w 

sąsiedztwie pracowni rentgenowskiej przed otrzymaniem w ciągu roku dawki 

przekraczającej 0,5 mSv. 

•  Pracownię rentgenowską wyposażono w ostrzegawczą sygnalizację świetlną 

umieszczona nad drzwiami, włączaną równocześnie z zasilaniem generatora. 

• Drzwi do Pracowni rentgenowskiej oznakowano tablicą informacyjną ze 

znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym. 

• W widocznym miejscu znajduje się również informacja o konieczności 

powiadomienia rejestratorki i technika, przed wykonaniem badania, o tym, że 

pacjentka jest w ciąży. 

•  Pacjentki w wieku rozrodczym podpisują na skierowaniu informację, że nie są 

w ciąży. 

• Podczas wykonywania badania jest zapewniona łączność głosowa i wizualna 

pomiędzy pacjentem i personelem.  

• Pracownie wyposażone są w wentylację zapewniającą co najmniej 1,5 krotną 

wymianę powietrza w ciągu godziny.  

• Procedury szczegółowe wykonywane są przez wykwalifikowany personel 

medyczny o odpowiednich uprawnieniach. 

• Badania wykonywane są na postawie skierowania zawierającego imię i 

nazwisko pacjenta numer  pesel,cel i uzasadnienie badania, wstępne 



rozpoznanie kliniczne oraz informacje istotne do prawidłowego 

przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. 

• Każdy pracownik posiada aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza 

uprawnionego do badań w promieniowaniu jonizującym. 

• Każdy pracownik posiada aktualny certyfikat „ochrony radiologicznej 

pacjenta”. 

• Technicy wykonujący badania radiologiczne objęci są indywidualnymi 

pomiarami dozymetrycznymi. Pomiary przeprowadzane są raz na kwartał 

przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi. 

 

Po analizie zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności związanej 

z narażeniem na promieniowanie jonizujące stwierdza się: 

• na terenie jednostki organizacyjnej możliwe jest zdarzenie radiacyjne, 

powodujące zagrożenie, którego skutki nie przekraczają granic jej terenu; 

• prowadzona działalność związana z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego nie stworzy zagrożenia dla ludzi i środowiska po wyłączeniu 

zasilania generatora. Zagrożenie chwilowe na czas eksponowania 

promieniowania. 

• aparaty stwarzają zagrożenie związane z wystąpieniem skażeń 

promieniotwórczych: zagrożenie skażeniami – nieprawdopodobne 

• niekontrolowane narażenie pracowników lub osób postronnych – mało 

prawdopodobne 

• utrata kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego - mało 

prawdopodobne 

• niekorzystne zdarzenie  o charakterze nieradiacyjnym wpływające na 

możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – nieprawdopodobne 



• prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w 

pracowni rentgenowskiej nie stwarza zagrożenia publicznego o zasięgu 

wojewódzkim. 
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